
バッグアクセス先端のキャップをね
じ込みながら勘合させ、流路を開通
させる。

バッグアクセスのびん針を刺し、
プライミングする。

バッグアクセスのワンタッチ
クレンメを閉じる。

バッグアクセスの混注口にシリンジを接
続し、生食を必要量採取する。

バイアルアダプターの針のプロテ
クターを外す。

バイアルを逆さにして、シリンジに薬液を
採取する。
※シリンジでの払い出しも可能です。
　詳しくは裏面をご参照ください。

薬液の入ったシリンジをバッグアクセス
の混注口に接続し、薬液を混注する。

〈使用済み器材・薬剤の廃棄方法〉
バイアル、使用済みの器具等は、その
都度、安全キャビネット内でビニール
袋等に密封した上で、最終的に専用の
廃棄物容器に廃棄する。

操作手順

プライミング
＆
調剤

1 2 3
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12

バッグアクセスの混注口を清拭する。

10 119

5 8

シリンジをバイアルアダプターにまっす
ぐ接続し、生食をバイアル内に注入する。

バイアルを振って、薬剤を溶解する。

74

生食

抗がん剤バイアル

●使用方法の詳細は、添付文書をご覧ください。

ケモセーフバッグアクセス

ケモセーフシリンジ
ケモセーフ
バイアルアダプター

抗がん剤投与システム

順

グググ
ケ
バ

うまく刺さらない場合は
両手で押し込んでください。

バイアルアダプターをバイアル
瓶にまっすぐ奥まで刺す。

抗がん剤投投与システム

使用器材・薬剤

薬剤とバッグアクセスをまとめて、
密封できる容器に入れ払い出しをする。



ケモセーフは、CareFusion社（米国）の製造するSmartSite、
Texium Closed Male Luerを使用しています。
SmartSiteはCareFusion社（米国）の登録商標、Texiumは
CareFusion社（米国）の商標です。
SmartSite、Texium Closed Male LuerはそれぞれCareFusion
社（米国）の次の特許により保護されています。
日本特許2,984,642、4,256,776その他米国または他の国
にて発行または出願中の特許。

9表面　　の続き
シリンジでの払い出しも可能です。

薬液の入ったシリンジをインフュージョンセットの
点滴筒下部の混注口に接続し、注入する。

シリンジで直接薬液を注入する場合

連続して
投与する
場合

制吐剤等の前投薬の投与完了後、イン
フュージョンセットの点滴筒上部のワン
タッチクレンメを閉じる。

インフュージョンセットの点滴筒上部の混
注口を清拭し、バッグアクセスのキャップ
を外し接続する。

バッグアクセスのワンタッチクレンメを
開ける。

インフュージョンセット下部の
ローラークレンメにより投与
速度を調節。必要に応じて輸
液ポンプを使用。

バッグアクセスのワンタッチクレンメを閉じ、
インフュージョンセットの点滴筒上部のワン
タッチクレンメを開けて、生食等の安全な薬剤
でフラッシュする。

連続して投与する場合は、
インフュージョンセットの点滴筒
上部の混注口から、投与完了後の
バッグアクセスを外し、次の薬剤
のバッグアクセスを接続する。

投与

1 2 3 4

5

ケモセーフ
インフュージョンセット

使用器材

製造販売業者 ： テルモ株式会社　
〒151-0072　東京都渋谷区幡ケ谷２-４４-１　http://www.terumo.co.jp/

　、TERUMO、ケモセーフはテルモ株式会社の登録商標です。　©テルモ株式会社　2010年6月　10T250-1SS3SZ1006

●使用方法の詳細は、添付文書をご覧ください。

操作手順

抗がん剤投与システム

ください。

抗がん剤投

使●

投与システム

●

販売名：ケモセーフバッグアクセス
販売名：ケモセーフインフュージョンセット
販売名：ケモセーフバイアルアダプター
販売名：ケモセーフシリンジ

医療機器届出番号：13B1X00101000059
医療機器認証番号：222AABZX00079
医療機器届出番号：13B1X00101000058
医療機器届出番号：13B1X00101000057

〈使用済み器材等の廃棄方法〉
使用済みの器具等は、その都度、ビニール袋
等に密封した上で、最終的に専用の廃棄物
容器に廃棄する。


